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Article Andrographis ziele cięte

Expiration Date 24.08.2029

Test Date 06.08.2026

Validation Result  Conform
 

 

 
Article No. AnPa.HERB.C

Batch Number PTAnPa.H.C.086

Shipment Date  06.08.2026                        

Validation Date 26.08.2026

Approved By Head of Laboratory

 
 
 

Test Unit Value Specifications Unit Methods

FIZCH
Zawartość wilgoci (MOIST) 9.47 ≤ 12 % SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH

Zawartość popiołu (ASH) 7.64 ≤ 20 % SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH

Aktywność wody (AW) 0.62 ≤ 0.6 - SOP.A.FIZCH.AW

StripTest
Zawartość Ochratoksyny A 
- STRIP TEST

0.00 ≤ 10 ug/kg SOP.A.STRIPTEST.MYCOTOX.Ochra

ORGLEP
Postać materiał roślinny 

rozdrobniony
materiał roślinny 
rozdrobniony

- SOP.A.ORGLEP

Barwa charakterystyczna charakterystyczn
a

- SOP.A.ORGLEP

Zapach charakterystyczny charakterystyczny - SOP.A.ORGLEP

Smak charakterystyczny charakterystyczny - SOP.A.ORGLEP

HPLC
Zawartość andrografolidu 
(%ANDROGRAPH)

0.494 0.09 to 2 % SOP.A.HPLC.PDA.ANDROGRAPH_012
4

MICRO
Obecność Salmonella spp. Nie wykryto w 25g Nie wykryto w 25g - SOP.A.MICRO

Ogólna liczba pleśni i 
drożdży (grzybów)

9900 ≤ 100000 CFU/g SOP.A.MICRO

Ogólna liczba 
drobnoustrojów tlenowych

150000 ≤ 10000000 CFU/g SOP.A.MICRO

Liczba bakterii E. coli <100 ≤ 1000 CFU/g SOP.A.MICRO
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Liczba bakterii    S.aureus <100 ≤ 1000 CFU/g SOP.A.MICRO

 

  

 

Approved: Head of Laboratory

Blękwit, 26. August 2026
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